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@ Sterile Aquasonic® 100 Ultrasound Transmission Gel

Indications for Use

Sterile Aquasonic 100 Ultrasound Transmission Gel is a sterile, water-soluble
and non-staining gel intended for sterile ultrasound procedures and where
sterility is indicated.

Description
Sterile Aquasonic 100 Ultrasound Transmission Gel may be used:
* On or near broken skin, such as fresh surgical site or open wound where
sterility is indicated.
* On mucous membranes and in natural body orifices.
* For patients where cross contamination is a concern such as:
* Patients with immunodeficiency or on immunosuppressive therapy.
» Neonates or critically ill pediatric patients.
« Critically ill patients or patients in contact, airborne or droplet
transmission-based precautions.

Instructions for Use

Apply Sterile Aquasonic 100 Ultrasound Transmission Gel to transducer surface,
not directly on the patient.

Remove or flush gel from procedure site.

Discard product after use.

Contraindications
None

Storage Conditions
Store in a cool dry place. Store away from direct sunlight.

Warnings and Precautions

Do not use on patients with known sensitivity to parabens.

Discard product if package is damaged or evidence of contamination is present.
To avoid contamination, recommended practices for sterile technique should

be used.

Sterile Aquasonic 100 Ultrasound Transmission Gel is for single use only.
Re-use of the device could result in cross-contamination and risks of infection
or adverse reaction for the patient.

“Caution: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a
physician or a practitioner trained in its use.”



@ Gel para transmisién de ultrasonidos Sterile Aquasonic® 100

Indicaciones de uso

El gel para transmision de ultrasonidos Sterile Aquasonic 100 es un gel estéril,
soluble en agua y que no mancha, indicado para realizar ecografias en entornos
asepticos en los que se requiera mantener las condiciones estériles.

Descripcion
El gel para transmisién de ultrasonidos Sterile Aquasonic 100 puede usarse:
» En o cerca de piel agrietada, como lechos quirlrgicos recientes o heridas
abiertas, donde se requiera mantener la esterilidad.
« En membranas mucosas y orificios corporales naturales.
* En pacientes en casos donde preocupe la contaminacion cruzada, como:
» Pacientes con inmunodeficiencia o que estén sometidos a
terapia inmunosupresora.
« Pacientes recién nacidos o pediatricos gravemente enfermos.
» Pacientes gravemente enfermos o con los que deban seguirse
precauciones frente a infecciones por contacto, de transmision
aérea o por gotitas.

Instrucciones de uso

Aplicar el gel para transmision de ultrasonidos Sterile Aquasonic 100 a la
superficie del transductor y no directamente sobre el paciente.

Limpiar o enjuagar el gel del lugar de la intervencion.

Desechar el producto después de su uso.

Contraindicaciones
Ninguna.

Condiciones de almacenamiento
Conservar en un lugar fresco y seco. Guardar alejado de la luz solar directa.

Advertencias y precauciones

No usar en pacientes con sensibilidad conocida a los parabenos.

Desechar el producto si el paquete esta dafiado o existen evidencias

de contaminacion.

Para evitar la contaminacion, se recomienda emplear las practicas estériles
habituales para mantener las condiciones asépticas.

El gel para transmision de ultrasonidos Sterile Aquasonic 100 es de un solo uso.
La reutilizacion del producto puede causar contaminacion cruzada y conlleva
el riesgo de infeccion o reacciones adversas para el paciente.

“Precaucion: Las leyes federales de Estados Unidos restringen la venta de
este dispositivo bajo la debida prescripcion facultativa o de profesionales
sanitarios formados.”

@ Sterile Aquasonic® 100 Ultraschalltransmissionsgel

Anwendungsbereiche

Das Sterile Aquasonic 100 Ultraschalltransmissionsgel ist ein steriles,
wasserlosliches und nicht fleckendes Gel, das flr sterile Ultraschallverfahren
und wo Sterilitat indiziert ist, bestimmt ist.

Beschreibung
Sterile Aquasonic 100 Ultraschalltransmissionsgel kann verwendet werden:
» Auf oder in der Nahe von beschadigter Haut, z. B. auf einer frischen
Operationswunde oder offenen Wunde, wo Sterilitat indiziert ist.
» Auf Schleimhauten und in natlrlichen Kérperéffnungen
» Fdr Patienten, bei denen eine Kreuzkontamination ein Problem darstellt, z. B.:
* Patienten mit einer Immunschwache oder Patienten, die
eine immunsuppressive Therapie erhalten.
* Neugeborene oder Kinder in kritischem gesundheitlichem Zustand.
* Schwer kranke Patienten oder Patienten, bei denen Vorsichtsmalinahmen
zur Vermeidung von Kontakt-, Luft- oder Trépfchenlbertragung
angewendet werden.

Gebrauchsanweisung

Sterile Aquasonic 100 Ultraschalltransmissionsgel auf den Ultraschallkopf, und
nicht direkt auf den Patienten, geben.

Gel aus dem Arbeitsbereich entfernen oder spilen.

Produkt nach Gebrauch entsorgen.

Kontraindikationen
Keine

Lagerungsbedingungen
An einem kuhlen, trockenen Ort lagern. Lichtgeschutzt lagern.

Warnungen und VorsichtsmaRnahmen
Nicht an Patienten mit einer bekannten Empfindlichkeit auf Parabene verwenden.
Entsorgen Sie das Produkt, falls die Verpackung beschadigt ist oder Anzeichen
einer Kontamination vorliegen.

Zur Vermeidung einer Kontamination sollten die empfohlenen Praktiken fur eine
sterile Technik angewandt werden.

Sterile Aquasonic 100 Ultraschalltransmissionsgel ist flir den einmaligen
Gebrauch bestimmt. Die Wiederverwendung kénnte zu einer
Kreuzkontamination und zu Infektionsrisiken oder einer unerwinschten
Reaktion beim Patienten flhren.

LAchtung: Die US-Gesetzgebung beschrankt dieses Gerat auf den Verkauf
durch oder auf Anordnung eines Arztes.”



® Gel pour échographie Sterile Aquasonic® 100

Indications

Le gel pour échographie Sterile Aquasonic 100 est un gel stérile et hydrosoluble ne
tachant pas. Il est concu pour les échographies en contexte stérile ainsi que pour les
interventions ou la stérilité est indiquée.

Description
Le gel pour échographie Sterile Aquasonic 100 peut s'utiliser dans les cas suivants :
» Sur une lésion de la peau (site chirurgical récent ou plaie ouverte par exemple)
ou a proximité, lorsque la stérilité est indiquee.
« Sur une muqueuse ou dans un orifice naturel.
* Chez les patients chez qui une contamination croisée présente une préoccupation.
Par exemple :
« Les patients atteints d'immunodéficience ou sous traitement immunosuppresseu
* Les nouveau-nés ou les patients pediatriques gravement malades.
* Les patients gravement malades ou faisant I'objet de précautions spécifiques
liees a une contamination par contact ou par voie respiratoire.

Mode d'emploi

Appliquer le gel pour echographie Sterile Aquasonic 100 sur la surface de la sonde
et non directement sur le patient.

Eliminer ou rincer le gel du site d'intervention.

Jeter le produit aprés utilisation.

Contre-indications
Aucune

Conditions de stockage
Conserver dans un endroit frais et sec. Conserver a |'abri de la lumiére directe
du soleil.

Avertissements et précautions

Ne pas utiliser chez les patients sensibles aux parabénes.

Jeter le produit si I'emballage est endommagé ou s'il présente des signes

de contamination.

Pour éviter toute contamination, utiliser les pratiques recommandeées de
technique aseptique.

Le gel pour échographie Sterile Aquasonic 100 est destiné a un usage unique.

La reutilisation de ce dispositif peut entrainer une contamination croisee, ainsi que
des risques d'infection ou de réaction indésirable chez le patient.

“Mise en garde : en vertu de la loi fédérale, ce produit ne peut étre vendu que par un
meédecin ou professionnel de la santé formé a son utilisation, ou sur ordonnance.”

o Gel sterile per la trasmissione di ultrasuoni Aquasonic® 100

Indicazioni per l'uso

Il gel sterile per la trasmissione di ultrasuoni Aquasonic 100, & un gel sterile,
idrosolubile, che non macchia indicato per le procedure sterili con ultrasuoni
che richiedono sterilita.

Descrizione
[l gel sterile per la trasmissione di ultrasuoni Aguasonic 100 pud essere utilizzato:
« Sopra o in prossimita della cute lesa, quale quella dei siti chirurgici recenti o
nelle ferite aperte che richiedono sterilita.
» Sulle membrane mucose e negli orifizi naturali del corpo
* Sui pazienti quando la contaminazione crociata pud rappresentare un
problema come ad es. nelle seguenti categorie di soggetti:
= Pazienti con immunodeficienza o che si sottopongono a una
terapia immunosoppressiva.
* Neonati o pazienti in eta pediatrica affetti da patologie critiche.
« Pazienti affetti da patologie critiche oppure pazienti sottoposti a
precauzioni relative alla trasmissione di agenti patogeni per contatto, in
sospensione nell'aria oppure contenuti in liquidi.

Istruzioni per l'uso

Applicare il gel sterile per la trasmissione di ultrasuoni Aquasonic 100 sulla
superficie del trasduttore e non direttamente sul paziente.

Rimuovere o sciacquare il gel dal sito della procedura.

Eliminare il prodotto dopo l'uso.

Controindicazioni
Nessuna

Condizioni di conservazione
Conservare in un luogo fresco e asciutto. Conservare lontano dalla luce
solare diretta.

Avvertenze e precauzioni

Non utilizzare sui pazienti con nota sensibilita ai parabeni.

Smaltire il prodotto se la confezione &€ danneggiata oppure nel caso di

evidente contaminazione del prodotto.

Adottare le comuni pratiche atte a garantire la sterilita onde evitare contaminazioni.
[l gel sterile per la trasmissione di ultrasuoni Aquasonic 100 & esclusivamente
monouso. |l riutilizzo del dispositivo pué comportare contaminazione crociata e
rischio di infezione o di reazioni avverse per il paziente.

“Attenzione: la legge federale degli Stati Uniti limita la vendita del presente dispositivo
ai soli medici o operatori sanitari che abbiano seguito una formazione ad hoc.”



@ Gel de transmissao de ultra-sons Sterile Aquasonic® 100

Indicacdes de utilizagao

O Gel de transmissao de ultra-sons Sterile Aquasonic 100 consiste num gel estéril,
solivel em agua e que ndao mancha, que se destina a procedimentos por
ultra-sons estéreis e para as quais a esterilidade esta indicada.

Descrigao
O Gel de transmissao de ultra-sons Sterile Aquasonic 100 pode ser utilizado:
= Sobre ou préximo de pele ferida como, por exemplo, um local cirdrgico recente
ou de uma ferida aberta no qual a esterilidade ¢ indicada.
*« Em membranas mucosas e em orificios naturais do corpo.
» Em doentes nos quais existe a preocupacao de contaminagao cruzada como,
por exemplo:
* Doentes com imunodeficiéncia ou a receber uma
terapéutica imunossupressora.
* Recém-nascidos ou doentes pediatricos em estado critico.
» Doentes criticos ou doentes sujeitos a precaugdes para evitar a
transmissao por contacto, pelo ar ou goticulas.

Instrugoes de utilizagao

Aplique o Gel de transmissao de ultra-sons Sterile Aquasonic 100 na superficie
do transdutor e ndo diretamente no doente.

Remova ou irrigue o gel do local do procedimento.

Elimine o produto apds a utilizagao.

Contraindicagoes
Nenhuma

Condicoes de armazenamento
Guarde num local seco e fresco. Armazene afastado da luz solar direta.

Avisos e precaugoes

Nao utilize em doentes com sensibilidade conhecida a parabenos.

Elimine o produto se a embalagem estiver danificada ou se existir evidéncia
de contaminacao.

Para evitar a contaminacao, devem ser observadas as praticas recomendadas
para uma técnica estéril.

O Gel de transmisséao de ultra-sons Sterile Aquasonic 100 destina-se a uma
unica utilizagéo. A reutilizagdo do produto poderia resultar em contaminagéo
cruzada e em riscos de infecao ou reacao adversa para o doente.

“Atencao: A lei federal restringe a venda deste dispositivo a médicos ou
por indicacdo de um médico ou um profissional com formacao na
respetiva utilizagao.”

@ Sterile Aquasonic® 100-transmissionsgel til ultralyd

Brugsindikationer

Sterile Aquasonic 100-transmissionsgel til ultralyd er en steril, vandoplgselig og
ikke-plettende gel, der er beregnet til brug i sterile ultralydprocedurer, og hvor
sterilitet er indiceret.

Beskrivelse
Sterile Aquasonic 100-transmissionsgel til ultralyd kan anvendes:
= Pa eller i naerheden af hudlaesioner, sasom friske, kirurgiske eller abne sar,
hvor sterilitet er indiceret.
+ Pa slimhinder og i naturlige kropsabninger.
= Til patienter, hvor krydskontaminering giver anledning til bekymring, sasom:
* Immunsveaekkede patienter eller patienter, som er i
immunsupprimerende behandling.
» Nyfadte eller alvorligt syge, paediatriske patienter.
« Alvorligt syge patienter eller patienter, der er underlagt forholdsregler til
forebyggelse af kontakt-, luft- eller vandbaren smitte.

Brugsanvisning

Pafer Sterile Aquasonic 100-transmissionsgel til ultralyd pa
transduceroverfladen, ikke direkte pa patienten.

Fjern gelen fra eller skyl den af procedureomradet.

Kasser produktet efter brug.

Kontraindikationer
Ingen

Opbevaringsbetingelser
Opbevares koligt og tert. Skal opbevares beskyttet mod direkte sollys.

Advarsler og forholdsregler

Ma ikke anvendes til patienter med kendt overfglsomhed over for parabener.
Kasser produktet, hvis emballagen er beskadiget eller viser tegn pa kontaminering.
Brug steril teknik i overensstemmelse med anbefalet praksis for at

undga kontaminering.

Sterile Aquasonic 100-transmissionsgel til ultralyd er kun til engangsbrug.
Genanvendelse af produktet kan resultere i krydskontaminering samt
infektionsrisici eller bivirkninger for patienten.

“Forsigtig: Ifelge federal, amerikansk lovgivning ma dette produkt kun szlges
eller ordineres af en laege eller praktiserende fagfolk inden for
sundhedsvaesnet, som er uddannet i dets brug.”



o Steriili Aquasonic® 100 -ultradanivaliainegeeli

Kayttoaiheet

Steriili Sterile Aquasonic 100 -ultradanivaliainegeeli on steriili, vesiliukoinen ja
tahraamaton geeli, joka on tarkoitettu steriileihin ultradanitoimenpiteisiin ja
kaytettavaksi silloin, kun steriiliys on indikoitu.

Kuvaus

Steriilia Sterile Aquasonic 100 -ultradanivaliainegeelia voidaan kayttaa:

« Rikkoutuneella iholla tai sen l&helld, kuten tuoreessa leikkauskohdassa tai
avoimessa haavassa, kun steriiliys on indikoitu.

« Limakalvoilla ja kehon luontaisissa aukoissa

« Potilailla, joilla huolenaiheena on ristikontaminaatio, kuten:

* Potilailla, joilla on immuunipuutosta tai joita hoidetaan immunosuppressiivisesti.

« Vastasyntyneilla tai kriittisesti sairailla lapsipotilailla.
« Kriittisesti sairailla potilailla tai potilailla, joille suoritetaan kosketus-,
ilma- tai pisaratartuntaa koskevia varotoimia.

Kayttoohjeet

Annostele steriilia Sterile Aquasonic 100 -ultradanivaliainegeelia anturin pinnalle,
ala suoraan potilaaseen.

Poista tai huuhtele geeli pois toimenpidekohdasta.

Havita tuote kayton jalkeen.

Vasta-aiheet
Ei tunneta

Sailytysolosuhteet
Sailyta kuivassa ja viileassa. Sailytettava poissa suorasta auringonvalosta.

Varoitukset ja varotoimet
Ala kayta potilaille, joiden tiedetaan olevan herkkia parabeeneille.
Havita tuote, jos pakkaus on vahingoittunut tai jos on merkkeja saastumisesta.

Saastumiselta voidaan valttyd noudattamalla steriilin tekniikan suositeltuja kaytantoja.

Steriili Sterile Aquasonic 100 -ultradanivaliainegeeli on kertakayttoista. Laitteen
uudelleenkayttd johtaa ristikontaminaatioon ja infektioriskiin tai potilaan
haitalliseen reaktioon.

"Huomio: Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan taman laitteen myynti on sallittua vain
laakarin maarayksesta ja sita voivat myyda vain laakarit tai sen kayttoa koskevaa
koulutusta saaneet |aaketieteen ammattilaiset.”

@ Sterile Aquasonic® 100 Ultrasone overdrachtsgel

Indicaties voor gebruik

Sterile Aquasonic 100 Ultrasone overdrachtsgel is een steriele, in water
oplosbare en niet viekkende gel die bedoeld is voor gebruik bij steriele
ultrasone procedures en waarbij steriliteit is geindiceerd.

Beschrijving
Sterile Aquasonic 100 Ultrasone overdrachtsgel kan worden gebruikt:
+» op of in de buurt van beschadigde huid, zoals een verse operatiewond of
open wond waarbij steriliteit is geindiceerd;
» op slijmvliezen en in natuurlijke lichaamsopeningen;
* bij patiénten bij wie kruisbesmetting een risico is, zoals:
« patiénten met een immunodeficiéntie of die immunosuppressieve
therapie krijgen;
* neonaten of ernstig zieke kinderen;
« ernstig zieke patenten of patiénten die onderhevig zijn aan
voorzorgsmaatregelen in verband met overdracht door contact, lucht
of druppeltjes.

Gebruiksaanwijzing

Breng Sterile Aquasonic 100 Ultrasone overdrachtsgel aan op het opperviak
van de transductor en niet direct op de patiént.

Verwijder of spoel gel uit het operatiegebied.

Gooi het product weg na gebruik.

Contra-indicaties
Geen

Opslagcondities
Bewaren op een koele, droge plaats. Verwijderd houden van direct zonlicht.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Niet gebruiken bij patiénten waarvan bekend is dat zij gevoelig zijn

voor parabenen.

Werp het product weg als de verpakking beschadigd is of als er tekenen
van contaminatie zijn.

Om besmetting te voorkomen, dienen aanbevolen praktijken voor een steriele
techniek te worden gebruikt.

Sterile Aquasonic 100 Ultrasone overdrachtsgel is uitsluitend bedoeld voor
eenmalig gebruik. Hergebruik van het product kan leiden tot kruisbesmetting
en infectierisico's of bijwerkingen bij de patiént.

"Let op: volgens de federale wetgeving (in de VS) mag dit product alleen
worden gekocht door of in opdracht van een arts die is opgeleid in het
gebruik ervan."



@ Sterile Aquasonic® 100 ultraljudsgel

Indikationer for anvandning
Sterile Aquasonic 100 ultraljudsgel &r en steril och vattenloslig gel som inte ger
flackar och ar avsedd for behandlingar med sterilt ultraljud och da sterilitet indiceras.

Beskrivning
Sterile Aquasonic 100 ultraljudsgel kan anvandas:
« P4 eller intill skadad hud, som t.ex. ett farskt operationssar eller ett ppet sar, dar
sterilitet indiceras.
* Pa mukosa membran och i naturliga kroppsoppningar.
» Pa patienter dar det finns oro for korskontaminering som till exempel:
« patienter med nedsatt immunforsvar eller pa immunsuppressiv behandling.
« spadbarn eller pediatriska patienter med allvarlig sjukdom.
= allvarligt sjuka patienter eller patienter som star under forsiktighetsatgarder vad
galler luftburen smitta eller kontakt- och droppsmitta.

Bruksanvisning

Applicera Sterile Aquasonic 100 ultraljudsgel pa omvandlarens yta, men inte
direkt pa patienten.

Avlagsna gel fran behandlingsplatsen eller jamna ut gelen.

Kassera produkten efter anvandning.

Kontraindikationer
Inga

Lagringsforhallanden
Forvaras pa en sval, torr plats. Forvaras utom rackhall for direkt solljus.

Varningar och sikerhetsforeskrifter

Anvand inte produkten pa patienter med kénd sensitivitet for parabener.

Kassera produkten om forpackningen ar skadad eller om det finns tecken

pa kontaminering.

Foér att undvika kontaminering ska rekommenderad praxis for steril teknik anvéndas.
Sterile Aquasonic 100 ultraljudsgel &r endast fér engangsbruk. Ateranvindning av
enheten kan leda till korskontaminering och risk fér infektion eller biverkningar

for patienten.

"Vaming: Federal lag begransar forséljning av denna enhet till att ske av eller pa
ordination av lakare som ar utbildad i hur den ska anvandas.”

e Zehé MeTadoaong Ymeprixwv Sterile Aquasonic® 100

Evaeigeig XpAong

To Cehé peradoaong umreprxwv Sterile Aquasonic 100 eival éva oTeipo,
udaTodIaAuTo CeAE TToU dev AekiAlel, TO OTTOIO TTPoOPIfETAN VIO OTEIPEG
O1081KOTiEG ME UTTEPAXOUS KOl OTTOU eVOEIKVUTAI KATAOTAON OTEIPOTNTAG.

Meprypapn
To Cehé petadoong utmepnxwy Sterile Aquasonic 100 utropei va xpnoigoTroinBei:
* Emavw n dirha oe diappnydévo dEpua, OTTWG Eva OnUEIo TTOU XEIPoUpynOnKe
TPOCQATA 1] £va avoIXTo TpaUua OTToU evOEIKVUTAI KOTAOTAOT OTEIPOTNTAG.
* ZT0UG BAEVVOYOVOUG KaI OTIC QUOIKEG KOIAOTNTEG TOU CUWHATOC.
* MNa aoBeveig 6mrou n emipdAuvon atroteAei avnouyia, OTTwG:
» AoOeveic pe avoooaVETTAPKEIA I UTTO OVOCOKATAOTOATIKY BeparTreia.
» Neoyvad 1 Bapid dppwaTol TTaudIaTPIKOi GoBEVEIG.
* Bapia dppwaoTtol aoBeveic 1) aogBeveic TTou TTpoQUAGOTOVTAI aTTO HIKPORIa
TTou peTadidovTal JE TNV ETTAQN], YE TOV agpa I JE aTayovidia.

Odnyieg Xpriong

AtmmAwaTe To (eAé petddoang utrepnxwy Sterile Aquasonic 100 aTnv eTmiQAveIa
TOU WETATPOTTEQ, OXI aTTeUBeiag oTov aobevr).

KoBapioTe ) TAUveTe TO {eAE Q1o TO Onueio Tng diadikaoiag.

ATroppiyTe TO TTPOIOV UETG TN XPRON.

Avrevdeieig
Kauia

Luvonkeg Amrolrkeuong
Na gpuAdooetal og dpocepd PEPog Xwpic uypacia. Na QuAGCOETa JaKpId
atd To AUECO QWS Tou RAIouU.

Mposidotroifosig kai MNMpogulateig

Na un xpnaoiyoTtroleital e aocBeveic Ye yvwaoTr euaioBnaia oTta parabens.
ATToppiyTE TO TTPOIOV £AV N CUCKEUQaia £XEl UTTOOTEN {nuia ] UTTApYoUV
evotieIg JOAuvOoNnc.

Mpog atmmoguyr) yoAuvaong, Ba TTPETTEl va eQappuOlovTal Of CUVIOTWHEVES
TIPOKTIKEG YId Tr) OTEIPA TEXVIKI.

To Cehé petddoonc utreprfxwv Sterile Aquasonic 100 TrpoopileTal yia pia
uévo xprion. H emavaypnoidoTroinan Tou TTPoidvTog PTTOPED va ETTIPEPEI
EMPOAUVON KAl KIVOUVOUG AOIHWENG 1 avemBuunTn avtidpaon yia Tov agBevr).

«lMpoaoxr): H opooTtrovdiakn vopoBeaia (Twv H.I.A.) emITpETTEl TNV TTWANOCN
auToU ToU TTPOIGVTOC O 1aTPO I 1ATPIKO ETTAYYEAUATIO EKTTAIBEUPEVO OTN
¥XPrion ToU 1] KAToTTIV EVTIOAAC auToU.»



@ Sterile Aquasonic® 100 ultrahang-kozvetitd gél

Felhasznalasi javallatok

A Sterile Aquasonic 100 ultrahang-kozvetité gel steril, vizben oldodo es foltot nem
hagyo gél, amely rendeltetése szerint ultrahangos beavatkozasoknal, illetve olyan

esetekben hasznalhatd, amikor a sterilitas javallott.

Leiras
A Sterile Aquasonic 100 ultrahang-kozvetité gél felhasznalhato:
« felrepedt b6ron vagy annak kozeleben, pl. frissen m{tott terlleteken vagy nyilt
sebekben, ahol a sterilitas javallott;
» a nyalkahartyakon és természetes testnyilasokban;
» olyan pacienseknél, akiknél fennall a keresztfertézédés lehetésége, pl.:
* immunhianyban szenvedé vagy immunrendszert elnyomd kezelésben
részesUlé betegek esetén;
« Ujszulbttek vagy kritikusan beteg gyermekgyégyaszati paciensek esetén;
« kritikusan beteg vagy olyan paciensek esetén, akiknel az érintkezes utjan,
Iégi Gton, illetve cseppfertbzés utjan terjeds betegségek lehetsege miatt
ovintézkedések vannak érvényben.

Hasznalati utasitas

A Sterile Aquasonic 100 ultrahang-kozvetité gélt a transzduktor fellletere, azaz
nem kozvetlendl a paciensre kell felvinni.

A beavatkozasi teruletrél tavolitsa el a gelt, vagy oblitse le onnan.

A termek hasznalat utan selejtezendd.

Ellenjavallatok
Nincsenek

Tarolasi feltételek
Szaraz, hiivés helyen tarolandé. Kozvetlen napfénytdl tartsa tavol.

Figyelmeztetések és ovintézkedések

Ne hasznalja olyan pacienseken, akiknel parabénekkel szembeni

erzékenység ismert.

Selejtezze a terméket, ha a csomagolas sertilt, vagy szennyezddésre utalo
egyertelmd jelet fedez fel.

A szennyez6dések megakadalyozasa érdekében a steril technikahoz ajanlott
gyakorlatokat kell alkalmazni.

A Sterile Aquasonic 100 ultrahang-kozvetité gél kizarolag egyszer hasznalatos.
A termék Ujrafelhasznalasa keresztszennyezddeést, illetve fertézésveszélyt vagy
kedvezétlen reakciot eredményezhet a paciens szamara.

LFigyelem: A szévetségi jogszabalyok értelmében az eszkdz kizardlag (a
hasznalataban képzett) orvos altal vagy orvosi rendelvényre értékesithets.”

@ Zel transmisyjny do USG Sterile Aquasonic® 100

Wskazania do stosowania

Zel transmisyjny do USG Sterile Aquasonic 100 to jatowy, rozpuszczalny w
wodzie, niebrudzacy zel przeznaczony do zabiegdw ultradzwiekowych, w
ktorych wskazane jest zachowanie jalowosci.

Opis

Zel transmisyjny do USG Sterile Aquasonic 100 moze by¢ stosowany

w nastepujacych przypadkach:

* Na uszkodzonej skorze lub w poblizu niej, jak na przyktad w miejscach swiezo
po zabiegach chirurgicznych lub otwartych ranach, gdzie wskazane jest
zachowanie jatowosci.

» Na btonach sluzowych i w naturalnych otworach ciata.

» U pacjentow, w przypadku ktérych zanieczyszczenie krzyzowe stanowi
zagrozenie, takich jak:

* Pacjenci z niedoborem odpornosciowym lub przechodzgcy
leczenie immunosupresyjne.

* Noworodki lub powaznie chorzy pacjenci pediatryczni.

« Powaznie chorzy pacjenci lub pacjenci objeci srodkami ostroznosci
przed chorobami przenoszonymi przez kontakt, drogg powietrzng
lub kropelkowa.

Instrukcja stosowania

Natozy¢ zel transmisyjny do USG Sterile Aquasonic 100 na powierzchnie
przetwornika, a nie bezposrednio na pacjenta.

Usung¢ lub zmyé¢ zel z miejsca zabiegu.

Whyrzuci¢ produkt po uzyciu.

Przeciwwskazania
Brak

Warunki przechowywania
Przechowywac w chtodnym i suchym miejscu. Przechowywaé z dala od
bezposrednich promieni storica.

Ostrzezenia i Srodki ostroznosci

Nie uzywac u pacjentow uczulonych na parabeny.

Wyrzuci¢ produkt, jesli opakowanie jest uszkodzone lub widoczne s3 slady
zanieczyszczenia.

Aby unikng¢ zanieczyszczenia, nalezy stosowaé zalecane techniki
zachowania jatowosci.

Zel transmisyjny do USG Sterile Aquasonic 100 przeznaczony jest
wytgcznie do jednorazowego uzytku. Ponowne uzycie produktu moze
doprowadzic¢ do zanieczyszczenia krzyzowego i ryzyka zakazenia lub
wystgpienia dziatan niepozgdanych u pacjenta.

"Przestroga: Prawo federalne ogranicza sprzedaz tego produktu przez lekarza
badz osobe przeszkolong z zakresu jego stosowania lub na ich zlecenie.”
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